
Durchflusszytometrie – Praktikum

Probe: 
Antikoaguliertes

Humanblut

1. Färbung der Zelloberfläche

In den nummerierten FACS-Röhrchen befinden sich folgende 

Antikörpermischungen::

1. Röhrchen: anti-CD3-FITC + anti-CD4-PE

2. Röhrchen : anti-CD3-FITC + anti-CD8-PE

3. Röhrchen : anti-CD19-FITC + anti-CD5-PE

4. und 7. Röhrchen : anti-CD3-FITC

5. und 8. Röhrchen : anti-CD19-FITC

6. und 9. und 10. Röhrchen : ohne Antikörper = 

Autofluoreszenzkontrolle

Pipettieren Sie 50 µl Blut auf den Boden der nummerierten 

Röhrchen und mischen Sie vorsichtig durch Schwenken.! 

Inkubationszeit: 30 Minuten

2. Hämolyse

Geben Sie 1 ml 

Lysepuffer in jedes 

Röhrchen.

Inkubationszeit: 10

Minuten!

3. Waschen

Geben Sie 2 ml PBS in 

jedes Röhrchen.

4. Zentrifugation:

1000 rpm, 5 Minuten

5. Fixierung

Verwerfen Sie den Überstand!

Resuspendieren Sie das Pellet 

in 500 µl FACS-Fixierlösung 

(PBS + 0,5 % Paraformaldehyd).


